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Florianópolis, 15 de dezembro de 2025. 

 
Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo 
A/C Comissão de licitação 
 
Ref: Parecer técnico edital CP 05/2025. 
 

Prezados, 
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 05/2025. 

 
 

Aparelho de Raio x Digital :  
 
A proposta de menor valor foi da empresa Lotus e não atende ao edital: 
 

• Não informa se tem sistema de carregamento da placa enquanto estiver 
inserido no buck. 

• Não informa autonomia da bateria em uso contínuo, apenas em modo sleep 
• Não informa tempo de carga da bateria 
• Monitor da estação de trabalho de 21 polegadas, solicitado pelo edital 23 

polegadas no mínimo. 

 
A segunda proposta de menor valor foi da empresa VMI e não atende às especificações 

técnicas do edital: 
 

• Potência focal de 22kW no foco fino (solicitado 32kW) e 54kW no foco grosso 
(solicitado 78kw) 

• Não informa se tem sistema de carregamento da placa enquanto estiver 
inserido no buck. 

A terceira proposta de menor valor foi da empresa Medicalway e atende às 
especificações do edital 
 
 

 
Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir. 

 
Atenciosamente, 
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______________________________ 

Eng. Hariton Pereira Sato 
CREA SC 57.381-0 

SRM Engenharia LTDA 


